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Technical Specification
Introduction of Buttons Step 2. Install the Battery Step 4. Take a Measurement p

Unit cm/in
Retractable button Open the battery cover. Insert the battery 1. Short press the Tape's Accuracy 2%
{0 e Power button and make sure the positive pole face up. ’I’BM”?(THOH and pull the Tape Resolution 1mm
o | _ Short press to turn on . Buckle to start measuring, -
Dlg]tal tape measure e A i-otng preffss for 2 seconds - orclick any”’body part "on Measeing 1500mm
Digitales MafSband : oturno the App and then pull the Worki (S
g .. ‘ Connect the securely by aiming at Snap-Fit TapeFI)BpuckIe to mgasure Temperature ' -S°c (32°F-122')
Rubana mesurer numerique Tane buckle | \‘ Joint. Then close the battery cover. - ] ’ Phorking <85%
FORNER pe! " | Mbutton N\ 2. Click “Upload”to record T Battery CRo032
L Short press for measurement _ the data after A
I Long press for 2 seconds to SHioly & Bl ey measurement. Trouble Shooting
| switch the units of measurement /"Connect with your smartphone app. i S P G colution
) r i u; uti
- -Lock button _ i
Short press to eject the Step 5. Track Measuring Results No display or If:lgrar\gr;a%er Reinstall battery
tape buckle ambiguous {incorrect installation; or replace battery
] of battery
How to Use ¥ Check measuring results Erratic Cii“ui'eé"'i§“ﬂf§'h°" )
St 1. Download th inthe TREND part, and display vibration or strongly Zero setting
SRAIOWNIO G Ola D - build your own workout diary. swinging
Search and download the “Ejeray Health”App onto your Number skip Remove battery wait
smartphone. “frozenocriisplay Internal error 1 mmt:)tlzc:nd re-
Search the“Ejeray Health” ) -
Appinthe Ap:)Ierp Store . Warranty (1-year Period)
or Google Play Store. Short press* @ "button, turn it on. If the Bluetooth Icon Customer Service: )
o — flashing continuously, it means that the Bluetooth is not | .- We hgve a customer service team }hgt guarantees hassle-free
> Google Play connected. = Ta i s » solutions to any issue you might within 24 business hours.
1.Turn on the Bluetooth, and open the App. H
2.Pull out the tape and it will be connected to app automatically.
. . App Store 3.The Bluetooth Icon will be bright after the connection is Y
Quick Start Guide successful.
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Technische Spezifikation

Pnfi B Schritt 2. Installieren Sie die Batterie Schritt 4. Nehmen Sie eine Messung vor
Einfiihrung von Schaltflachen i D _ ken Sie kurz di Einheit cm/in
. Druicken Sie kurz die
Versenl‘(barerTaste ) Offnen Sie die Batterieabdeckung. Taste "M" und ziehen Sie an Genauigkeit | 2%
i Ein/Aus Taste Legen Sie die Batterie ein und achten der Bandschnalle, um mit Aafiseuns P
! Kurz driicken zum Einschalten Sie darauf, dass der Pluspol nach oben zeigt. ' der Messung zu beginnen
[ Zum Ausschalten 2 i : g zubeg ! Messbereich 1500mm
~, .\ Sekundenlangdriicken — oder klicken Sie in der App
\ NCT\\  Verbinden Sie das Gerat sicher, indem S auf ein beliebiges "Kérperteil" Arbeitstemperatur{  -0°C ~50°C (32°F~122°F)
Bandschnall ‘ “ | ie auf das Snap-Fit-Gelenk zielen. SchlieBen = - und ziehen Sie dann an der PO
andschnalle { | N \ Sie dann die Batterieabdeckung. | Bandschnalle, um zu messen. -
I ; ; M Taste — . Batterie CR2032
bem o . Kurz driicken fur Messung Schritt 3. Verbinden Sie die A 2. Klicken Sie auf “Upload”,
l - 2 Sekunden lang driicken, um die - pp um die Daten nach er Fehlerbehebung
MaReinheiten umzuschalten “"Verbinden Sie sich mit Ihrer X )
: S Tast Sﬁ‘lla)rt;iheonse ?0:); ¢ Messung aufzuzeichnen. " Problem Mbgliche Ursache Loésung
- -Sperr Taste B - - Niedrigere S| Niedrigere S
Kurz driicken, um die Schritt 5. Messergebnisse verfolgen Keine Anzeige ke Baterc oder | keino Battero o0er
Bandschnalle auszuwerfen oder mehrdeutigfalsche Installation  ; falsche Installation
| der Batterie der Batterie
. —j ] - . i Incidental
Wie benutzt man UberprUfen s'e d!e Fehlerhafte jmalfunction due Nullstellun
Schritt 1. Laden Sie die A herunter e Messergebnlsse im TREND Anzeige tostrongvibr?tic{ns 9
: pp o Teil und erstellen Sie Ihr or strong oscillations:
Suchen Sie die App “Ejeray Health* und laden Sie sie auf Ihr eigenes Trainingstagebuch. Nummermsprng Batterie entnehmen,
N Interner Fehler | 1 Minute warten
Smartphone eingefrorene und ersetzen
o s N “Anzeige
Suchen Sie die App “Ejeray Health

Garantie (1 Jahr Zeitraum)
undendienst:
Wir haben ein Kundenservice-Team, das problemlose

im Apple App Store oder
Google Play Store.

Driicken Sie kurz die “(@ " Taste, schalten Sie sie ein.

GETITON Wenn das Bluetooth-Symbol kontinuierlich blinkt, bedeutet Ve Tue o 71 s sin Lasungen fiir jedes Problem innerhalb von 24 Geschéftsstunden
® Google Play dies, dass das Bluetooth nicht verbunden ist. s s e o garantiert
1. Schalten Sie Bluetooth ein und 6ffnen Sie die App. '
2.Ziehen Sie das Band heraus und es wird automatisch mit
App Store der App verbunden. Y
3.Das Bluetooth-Symbol leuchtet nach erfolgreicher Verbindung.
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e TR i 3 T Spécifications Techniques
Présentation des boutons tape 2. Installez la batterie tape 4. Prendre une mesure - o, i,
. 1.Appuyez brievement sur le
Bouton rétractable Ouvrez le couvercle de la batterie. Insérez la bouton "M" du ruban et tirez accuracy 2%o
L Al : h > o |
| Eouton d'alimentation batterie et assurez-vous que le pole positif sur la boucle du ruban pour resolution T !
I ppuyez brievement pour allumer estorienté vers le haut.igt. . commencer a mesurer, ou i
I - Appuyez Ionguemgnt pendant 2 i s t ’ I Measuring range 1500mm
p -\ secondes pour éteindre cliquez surnimporte quetie
| ) NEE=N\  Connectez le solidement en visant le joint ‘partie du corps” sur Working temperature | -0°C ~50°C (32°F~122°F)
. ‘ | Snap-Fit. Fermez ensuite le couvercle de | | I'application, puis tirez sur |a Working humidity <85%
Boucle a bande| | | \ |a batterie i boucle du ruban pour mesurer.

| ‘ . Bouton M — : \ battery CR2032 }

I AN / . . - o

O e Appui court pour la mesure Etape 3. Connectez I'applicatio 2.Cliquez sur " Upload " pour .

‘ Appuyez longuement pendantlzy > . enregistrer les données aprés Depannage
| Zecondes pour changer les unités /“Connectez-vous avec votre s la mesure. T p - P
) e mesure application pour rol me > a.us? [:'O.SSI e - ':"LIIIO':n .
= . 1 A ension inferieure einstaller la batterie
* ~Bouton de verrouillage smartphone. Etape 5. Suivre les résultats de mesure] Pas daffichage | pas de batterie ou  ou remplacr la
Appuyez briévement pour ou ambigu installation incorrecte | batterie
éjecter la boucle du bande | de la batterie
L. = P . Dysfonctionnement
Comment Utiliser Verifiez les resultats de me§ure Affichage laccidentel dd & de Position zéro
— . T e dans la partie TREND et créez erratique ifortes vibrations ou &
Etape 1. Téléchargez I'application s votre propre journal de fortes oscillations
Recherchez et téléchargez I'application "Ejeray Health" Sautde | Refirez [a batterie,

t .+ Erreurinterne attendez 1 minute
survotre affichage gelé etremplacez
Recherchez I'application |
"Ejeray Health" dans I'App . g gara-ntlcell(perlode de 1an)

Store d'Apple ou Google Play Store. " “(@) ervice Clients:
_ QPIF,’,UYGZ térllevtcem?hntﬁur Iet bouton t'@ : aIIIumlez-llfg. Nous avons une équipe de service client qui garantit des
GETITON | IBIIcort]e thue' OC; clignote et”, continu, cela signitie que Mon Tue Wod Fi Sat Sin solutions sans tracas a tout probléme que vous pourriez
*® Google Play ébluetooth n estpas connecte. s sile rencontrer dans les 24 heures ouvrables.
1.Activez le Bluetooth et ouvrez I'application.
.’ Download on the 2. Retirez la bande et elle sera automatiquement connectée a
App Store I'application. Y
3. L'icone Bluetooth s'allumera une fois la connexion établie.
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ENDEF ENDEF ENDEF \_ ENDE FEIl,

ﬁﬁﬂi& Caution: Th:e useris cadukt’ionhed that changes %rl mfodiﬁcations
N E— S = E— MIlen £ = = e rn N not expressly approved by the party responsible for
RE Y QBN ATy 72 Ny7—ERYLHE ATy T4 FIRE(TS EAL cm/in compliance could void the user's authority to operate the
N NN _ N _ 9 equipment.
3lERAHRARE NyFY—hAN—%BxET, NyFl— 1L5—70 [M] R4 > %5E< [ERE 2%
| TEARL Y BEANL. TBALERNTNSC & £ WL CERES|WCAEEN RIGE 1mm This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation
ECRLTAVIZLET LEd B AA. FTUD [SAS BIZEEE | 1500mm is subject to the fol'lowmg two COndItIOnS.{‘])thI.S device may
AT B2, 20EE ° 5. A N A ” not cause harmful interference, and (2) this device must
L Ci?’ B p— — - Dl EVUv I LTHABER VESEE | -0°~50°C (32°F-12°F) accept any interference received, including interference that
Aty T T4y R aA Y EBE>TLOA = — #2|0WTHIELET, wueE  <esn may cause undesired operation.
YEEELTLRESW, Rz, NyTFl)—H = = Ky TER 055 NOTE: This equipment has been tested and found to comply
MA & > —_— N—%LET, - 2. [Upload] 24 Yv4 LT, 2 T wfittf;th:éiggs Ifor aT%Iassll?’ c!igital ddevipe,péj;suant tg Part 15
. - S —— - —_ . = Y, = s, b of the ules. These limits are designed to provide
gﬂfg;{g;%g? ;lezt ATy T3 T el E9 AEROT -2 ZRR/LET. MSTANYa=Ta42Y reasonable protection against harmful interference in a
RIESRY IS e . .. = 3 N residential installation. This equipment generates, uses and
! MERALLES (AR=bTAVTTVIEGRLET, y ME  EABNIEE R ; can radiate radio frequency er?erSy and,gifnot installed and
S nysREY s AL fﬁf?[’;x*gjﬁ ’:Vi;;fﬁ'f(VZ used in accordance with the instructions, may cause harmful
= = =0 o s\ \.\ &y T — e N/ 2T interference to radio communications. However, there is no
%if;};;ti;l\ 4 FrBnEL gﬁUHHﬂEL < é;gﬂ%br( %= guarantee that interference will not occur in a particular
installation.
= o (== gl | AVIREIE L EER0 o If this equipment does cause harmful interference to radio or
L EETTRENE;i é\_ ) T;ﬂuméﬁl%)& Bt ffg;*’bﬁ%”@ EniE television reception, which can be determined by turning the
25y J1l. 77! 'y O—RL E AN nNI—=97 = equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
vI1. 7TVELY RLET R E:EMEEE LTEEN B2ORFy T Ry 7Y —EBY s the interference by one or more of the following measures:
[Ejeray Health] 77 2B L TAR—h T+ VATV A = ° S Reoyox  REBIS— L 19BoThE -- Reorient or relocate the receiving antenna.
o—RLZE =R TRLET ) - Inqrease the separation between the equipment and
- u receiver.
Apple AppStore% 1= ([£GooglePlayX h 7 T {R3E (15609 ) ;— Co?r:\etctt thi.e(:]utiﬁment into an outlet otng circuit different
: Y / g . rom that to which the receiver is connected.
[EJeray Health] 77 E*ﬁ?bi?’. - g EEE‘H‘ tx;\"‘ . — Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
(@] RaVERCRLT, BEEZANET. FAE=B &, 245%%@1«1?\]':%5?‘;?@%&@5%:F:‘BEE(ISU?‘ help.
7 =t AN 24 Vi BFEOMLBNY Y a—YaVvERIETIHNREAT—H—
Q GETITON Bluetocith)_’f 3 ;b\)f—:'\ﬁi L/u-ll:H' 6%1:! [i, BIUetOOthb\}X:--}ug Mon Tue Wed in sat sun EZ;—A%%? 'C(,\fj‘ L FCC Radiation Exposure Statement
Google Play RTUWRNWZEERRLET. LAY  EEE ° This equipment complies with FCC radiation exposure limits
4 Download on the 1Bluetooth®#>IcLT, 77 EHEET, set forth for an uncontrolled environment.
=_ q(= 1) |- fzg= . This transmitter must not be co-located or operating in
S App Store g;ﬁz;g;g ?EE?L?Tt;:?Mé;}EEZE A conjunction with any other antenna or transmitter.
o . Bluetooth7 4 3> A i .
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